Smart Ring
Bedienungsanleitung




[ Anforderungen an die Plattformanpassung]

P ’
l'l Android 8.0 ‘ |0S 14 und hoher )B APP-Unterstiitzung

[ Produkt Aussehen und Funktion Beschreibung ]

Herzfrequenzsensor

Entgeltempfangerbereich

Tragetipp: Tragen Sie den Smart Ring am Finger, es wird empfohlen, ihn mit angemessener Elastizitat zu
tragen, und die Seite des Herzfrequenzsensors sollte nach innen lhrer Handflache zeigen.



[ Einfihrung der Ringfunktion ]

1. Bluetooth-Verbindung: Das griine Licht blinkt dreimal (mit einem 1-Sekunden-Intervall) wahrend der
Bluetooth-Verbindung, und die Dauer des Lichts betragt 50MS.

2. Einschalten: Nachdem der Ring vollstandig aufgeladen ist, trennen Sie die Stromversorgung und es
wird automatisch eingeschaltet.

3. Herunterfahren: Wird automatisch heruntergefahren, wenn der Batteriestand unter 5%.

4. Niedrige Batterie: Wenn die Batterie schwach ist, blinkt das rote Licht zweimal pro Minute flr eine
Dauer von 50MS.

5. OTA-Upgrade: unterstitzt APP-Steuerung des Gerats OTA.

6. Herzfrequenzmessung: Sie wird standardmafig einmal pro Stunde gemessen und kann manuell in
den App-Einstellungen gemessen werden.

7. Blutdruckmessung: Sie wird standardmaflig einmal pro Stunde gemessen und kann manuell Giber
die App-Einstellungen gemessen werden.

8. Blutsauerstoffmessung: Sie wird standardmaflig einmal pro Stunde gemessen und kann manuell in
der App eingestellt werden.

9. Schlafmessung: Das Erkennungszeitintervall betragt von 22:00 bis 08:00

10. Trainingsmessung: Kalorien, Schritte, Kilometer, Trainingsinformationen, die wahrend des Tages
gesammelt wurden, werden taglich um Mitternacht automatisch auf Null zurlickgesetzt.

11. Speicherdauer historischer Daten: sieben Tage Rolling Save

[ APP-Verbindungsmethode ]

Offnen Sie den mobilen Client, um
personliche Informationen
festzulegen

i
[ Wechseln Sie zu [Gerat], um ein
: Gerat hinzuzufiigen
Lefun Health(Life) !
(Lefun Health(Life)Erlauben Sie die Klicken Sie auf Ihr Gerat in der

Nutzung von Mobiltelefonen

Verwendung von Funktionen) Liste der gescannten Gerate

l

Bindung abgeschlossen

1. Scannen Sie den obigen QR-Code oder suchen Sie im Android App Store/APP Store “Lefun
Health(Life)”"Download und Installation. 2. Aktivieren Sie den Smart Ring, indem Sie ihn vor Gebrauch
aufladen.

3. Nach der Ladeaktivierung 6ffnen und eingebenLefun Health(Life)’APP, suchen Sie nach Geraten
gemall dem APP-Verbindungsassistenten, wahlen Sie "Smart Ring" aus der Suchliste zu koppeln und zu
verwenden.



[ Lademethode]

Das Laden erfordert die Verwendung eines werkseitig konfigurierten Basisladekabels. Platzieren Sie den Smart Ring
auf der Basis. Das rote Licht leuchtet, wahrend das griine Licht leuchtet, wenn es vollstandig aufgeladen ist.

[ APP-Funktion Einfihrung]

1. Startseite, Sportseite, Gerateseite, personliche Informationsseite.

2. Schrittzahlung: Zeichnen Sie ein Diagramm basierend auf der Anzahl der unternommenen Schritte, der
zurlickgelegten Strecke und dem Kalorienverbrauch pro Tag durch den Benutzer, der den Ring tragt, und stellen Sie
die erforderlichen Schrittzahlungsdaten fiir den Benutzer auf einer téaglichen/wdchentlichen/monatlichen Basis zur
Verfugung.

3. Herzfrequenzmodul: Alle Messdaten auf der Gerateseite werden in der Herzfrequenzhistorie der APP gespeichert,
so dass Benutzer Details bequem anzeigen kdnnen.

4. Blutdruckmodul: Alle Messdaten auf der Gerateseite werden in der Blutdruckhistorie der App gespeichert, sodass
Benutzer Details bequem anzeigen kdnnen

5. Blutsauerstoffmodul: Alle Messdaten auf der Gerateseite werden in der Blutsauerstoffhistorie der App gespeichert,
sodass Benutzer Details bequem einsehen kénnen.

6. Schlafmodul: Zeichnen Sie tagliche/wdchentliche/monatliche Schlafinformationsdaten in Form von Diagrammen auf
und berechnen Sie die tagliche Schlafqualitdt und -dauer durch Ringdaten.

[ Grundlegende Parameter]

Bluetooth Bluetooth 5.0

Batterietyp Polymerbatterie

Batteriekapazitat 18mAh

Ladezeit Eine Stunde

Gebuhrenverfahren Sitzaufladung

Verpackung Smart ring+magnetischer
Ladedraht+Produkthandbuch




[ VorsichtsmalRnahmen ]

1. Wenn es irgendwelche Qualitatsprobleme mit dem Produkt gibt oder wenn Sie Zweifel an der
Verwendung des Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte direkt per E-Mail und wir werden es schnell
bearbeiten.

2. Die Messergebnisse dieses Produkts dienen nur als Referenz und sind nicht fir medizinische Zwecke
oder Grundlagen bestimmt. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes und stellen Sie keine
Selbstdiagnose oder Behandlung basierend auf diesem Messergebnis.

3. Unser Unternehmen behalt sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige
Ankundigung zu &ndern. Einige Funktionen kénnen in den entsprechenden Softwareversionen
abweichen, was normal ist

4. Gemal Teil 15 der Vorschriften der Bundeskommunikationskommission wurde das Gerat getestet
und erflllt die Einschrankungen digitaler Gerate der Klasse B. Diese Beschrankungen zielen darauf ab,
einen angemessenen Schutz vor schadlichen Stdérungen bei der Wohninstallation zu bieten. Dieses
Gerat erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemaf
Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schadliche Stérungen der Funkkommunikation
verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Anlagen keine Stérungen
auftreten. Wenn das Gerat schadliche Stérungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, kann
dies durch Ausschalten und Einschalten des Geréats festgestellt werden. Benutzer werden aufgefordert,
eine oder mehrere der folgenden Malinahmen zu ergreifen, um die Stérung zu beheben:

--Die Empfangsantenne umleiten oder neu positionieren.
--Vergrofiern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger.

--Verbinden Sie das Gerat mit einer Buchse auf einer anderen Schaltung als dem Empfanger



